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	高效液相色谱仪
	Agilent1260-Ⅱ
	现状：自动进样器冷却模块提示堵塞，冷却装置停止工作。对冷凝水排放管路进行清洁后，且无堵塞物的情况下依然提示堵塞，与工程师沟通后为泄漏传感器组件故障导致。
	维修内容：泄露传感器组件
	自动进样器正常进行制冷工作，能够保持设置温度，且不影响仪器其它功能。
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